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PROCEDURA PER INVIO STRUMENTAZIONE DA VUOTO IN ASSISTENZA

Le comunichiamo le istruzioni per inviare la sua apparecchiatura in conto riparazione al no-
stro centro assistenza di Formello (RM).

e provvedere a decontaminare, togliere eventuale olio ed imballare correttamente il mate-
riale

e compilare il questionario per la sicurezza allegato ed inserirlo nell'imballo

e inviare l'apparecchiatura alla Ecovide s.r.l. unipersonale — Via degli Olmetti 18 —
00060 FORMELLO (RM) Attn. Sig. Giacomo LIPARI (tel 0690400318)

e intestare la bolla: Ecovide s.r.l. unipersonale, Via degli Olmetti, 18 — 00060
Formello (RM)

e riportare sul D.d.T. la dicitura "Tipo...... mod. ... s/n ....” e come causale “conto ri-
parazione”

e inviare alla Ecovide la copia del questionario compilato e della bolla al numero di fax
0690400230 oppure via mail a: info@ecovide.com
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